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Multi–Lab AS, Idrettsgata 41, 8370 LEKNES

Telefon 760 89 550   Fax 760 89 551

E-post post@multi-lab.no

Åpningstider 08.00 – 16.00 mandag-fredag

VEILEDNING FOR UTTAK AV VANNPRØVER

1. Prøveutstyr

Ved prøvetaking til bakteriologisk analyse benyttes sterile vannflasker el. isbokser. Det brukes usterile men rengjorte flaske til kjemiske/fysikalske analyser. Prøveutstyr fås ved henvendelse til oss.

2. Prøver av drikkevannsforsyning (via tappekran)

Fjern først alt løst tilbehør på kranen som slange, filter eller sil. La vannet renne kraftig i minimum 3 minutter. Brenn av munningen på kranen med gassbrenner eller lighter. La vannet renne litt etterpå, ca. 1 minutt. Skru av korken på flaska, hold flaskemunnen inni vannstrømmen og fyll opp flasken. Skru lokket godt på igjen. 

Husk at flaske til mikrobiologisk undersøkelse er steril. Det er viktig og ikke berøre/forurense flasken inni eller på munningen. Vannet som kommer ut av krana må heller ikke forurenses.  

Dersom vannet er klorbehandlet må det benyttes flaske med tilsatt tiosulfat. 

3.  Prøve av vann til produksjon (ferskvann, sjøvann og is)

Prøvetakingen skjer som under pkt. 2, men la slanger og lignende sitte på og ingen avbrenning. Ved uttak av isprøve, ta av lokket og fyll boksen helt. Husk og ikke forurense prøven eller prøveutstyret.

4.  Prøver direkte fra brønn, vann, bekk, elv eller hav

Flaska fylles ved neddypping i vannet. Tre en ren, vrengt plastpose over hånden og fatt om flaska nederst. Der det er strøm i vannet, holdes munningen av flaska mot strømmen. Hvis det benyttes øse eller annet redskap til opphenting av vannet og fylling av flaskene, må dette være sterilt. Be gjerne om spesiell flaske som er steril både utenpå og inni.

5. Merking

Prøveflaskene merkes med oppdragsgiver, type vann, prøvested og dato. Det kan benyttes analysebestillingskjema.

6.  Oppbevaring og transport
Prøven bør oppbevares i  kjøleskapstemperatur. Vannprøven bør bringes hurtigst mulig til laboratoriet (senest innen 1 døgn etter prøveuttak). Gi beskjed hvis prøvepakken sendes med buss el.

7. Tid for innlevering

Vannprøver tas imot hver mandag og tirsdag mellom 08.00 og 14.00. Prøver kan også leveres til andre tidspunkt i åpningstiden, men dette vil som regel medføre helgetillegg. 
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